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Montaznt jednotka 
MoHra>KHi,in Gjiok 
M ounting unit 




Montazni jednotka 1AF 021 1(3 

MoHTaJKHwn Gjiok 
Mounting unit 
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Stabilizers 
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OkohcmhijIh yciuiirrcju. 

Final amplifier Synclironizaenl zesilovae 1AF 021 21 



Y cHJJin'CJib criHxpomiaanHii 
Synchronizing amplifier 
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Int. synchr. 

Blok, synchr. 

Blok. aut. 

tJroveh 

Start 

StfedSnl 

Lupa 

Zpo2d§nl jemnfi 
Rozvaiovfinl 

BHyTp. CHHXp. 

BjIOK. CHHXp. 

Bjiok. aBT. 
ypoBem. 

CTapT 

FOCTHpOBKa 

JlyHa 

3a^epjKKa tohho 
Pa36ajiaHCHpoBKa 

Internal synchronization 

Blocking synchronization 

Blocking of automatic circuit 

Level 

Start 

Centring 

Magnifier 

Delay fine 

Unbalancing 



ozornSnl: E 170 se m6nl na LQ 1432. 
MeuaHHe : E 170 M3MeHseTcs Ha LQ 1432. 
te: E 170 alters to LQ 1432. 
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Osciloskop BM 566A 
OcitHjuiocKon BM 566A 
Oscilloscope BM 566A 
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ZmSna zapojeni: 

u 10 1 (vyvod C. 4) pfistupuje 
kond. C24 — 100 n. 

M3MeHeHMe bkjik)hchhm : 

Ha lO l (Bwxofl Ns 4) noaaeTcs 
KOHfleHcaTop C24 — 0,1 mk<J). 

Alteration of circuitry: 

to IC 1 (outlet No. 4) condenser 

C 24 — 0.1 is added. 
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Amplifier 
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Zm§na zapojeni: 

u 10 1 (vyvod C. 4) pfistupuje 
kond. C24 — 100 n. 

M3MeHeHHe BKJIKJHeHHH : 

Ha IO 1 (Bbixo/J rn 4) noflaeTCfl 
KOH^eHcatop C24 — 0,1 mk<£>. 

Alteration of circuitry: 

to IC 1 (outlet No. 4) condenser 
C 24 — 0.1 /xF is added. 
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ycHJwrrejib 

Amplifier 
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UpozornSnl: 

Dlody E53, E54, E253 a E254 se m6n! na KAS44. 



ZesilovaC 

yCHJIHTeJIb 

Amplifier 



a 





3aMCHaHHe : 

flMOflbl E53, E54, E253 H E2S4 H3MeHHlOTCa Ha KAS44. 
Note: 

Diodes E53, E54, E253 and E254 alter to KAS44. 
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UpozornSnl: 1AF 021 19 

Diody E53, E54, E253 a E254 se m6nl na KAS44. 

SaMeHaHwe : 

AMOflM E53, E54, E253 H E254 H3MeHHK)TCa Ha KAS44. 

Note: 

Diodes E53, E54, E253 and E254 alter to KAS44. 
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Synchronizafini zesilovaC 1AF 021 21 

YCHJIMTeJII. CHHXpOHM3aUHM 
Synchronizing amplifier 
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UpozornSni: 



Tranzlstory E10, Ell, E112 a Ell 
se mSnf na KF590; 
diody E127 a E128 
se mSnf na KA206. 



3aMCHaHMe : 



TpaH3MCT0pu E10, Ell, E112 n E 
M3MC HJItOTCS Ha KF 590. 
flHOgH E127 H E128 
H3MeHSK)TCa Ha KA206. 



Note: 



Transistors E10, Ell, E112 and E 
alter to KF590. 

Diodes E127 and E128 
alter to KA206. 
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Rozmitaci obvody 
CxeMbi KanaHHH 
Sweeping generators 
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UpozornSnf: 

Tranzistory E10, Ell, E112 a Ell 
se mSnf na KF590; 
diody E127 a E128 
sa m6nl na KA206. 

3aMenaHHe : 

TpaH3MCT0pM E10, Ell, E112 m E 
M3MCHaiOTca Ha KF 590. 
flHOflH E127 H E128 
H3MCHJH0TCS Ha KA206. 

Note: 

Transistors E10, Ell, E112 and E 
alter to KF590. 

Diodes E127 and E128 
alter to KA206. 





Rozmitaci obvody 
CxeMbi KanaHHH 
Sweeping generators 
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Horizontuini zesilovac 

y CMJIMTCJJb r0pM30H'rajIbH0l'0 OTKJIOHCHUH 

Horizontal amplifier 
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Mont&Sm jednotka 
MOHTa5KHbIM 6jiok 
Mounting unit 
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Upozomfini: 

E164 a E105 se m6nj na KF422. 
3aMe*iaHHe : 

E164 H E165 H3MeHHK)TC5I Ha KF422. 
Note: 

E104 and E165 alter to KF422. 




Zdroje 
Mctohhhkm 
Power supplies 
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